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生态环境监测绿色低碳实验室评价技术要求
[bookmark: _Toc169863014][bookmark: _Toc175924510]1 范围
本文件规定了生态环境监测领域绿色低碳实验室评价技术要求的评价原则、基本规定、评价要求、评价指标和评价程序。
本文件适用于生态环境监测领域绿色低碳实验室评价活动。
[bookmark: _Toc169863015][bookmark: _Toc175924511]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 23331  能源管理体系要求及使用指南
GB/T 24001  环境管理体系规范及使用指南
GB 20052  电力变压器能效限定值及能效等级
GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范
GB/T 50034  建筑照明设计标准
GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则
T/CCAA PAS 83  低碳实验室评价指南
中国环境监测总站 生态环境检测机构资质认定方法验证通用技术指南
[bookmark: _Toc169863016][bookmark: _Toc175924512]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
生态环境监测  ecological environment monitoring
运用化学、物理、生物等技术手段，针对水和废水、环境空气、废气、海水、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展环境质量和污染排放的监测（检测）活动。
[来源：生态环境检测机构资质认定方法验证通用技术指南]
3.2
绿色低碳实验室  green and low-carbon laboratory
以低能耗、低排放和低污染为基础的检验检测实验室机构，通过运行节能改造技术和管理制度，最小化减少和消除检测活动中的资源消耗和环境污染，且碳排放强度低于常规管理实验室。
3.3
能源和碳排放管理系统  information management system of energy and carbon emission
具备实时精准的能源及温室气体排放度量、统计、分析及目标设置和追踪能力的数字化平台。
[来源：T/CCAA PAS 83-2024，定义3.4]
3.4
检测项目碳足迹  test item carbon footprint
实验室检测项目在原材料获取、实验室检测等生命周期阶段的温室气体排放量。
3.5
实验室碳排放强度  intensity of carbon emission
实验室单位检测报告产生的碳排放量。
[bookmark: _Toc175924513]4 评价原则
实验室评价应遵循以下原则：
——科学性。评价过程根据生态环境监测领域特点，采用科学的方法，全面、客观地评价实验室实际情况，给出评价结论；
——可验证性。详细记录评价材料、数据、文件等的获取途径、渠道，保留原始的测试数据、材料，保证数据、材料的可溯源性和可验证性；
——审慎性。评价报告给出谨慎的评价意见，对于基础数据不全、信息不完整的实验室，说明由于条件不具备无法给出评价结论。
[bookmark: _Toc169863017][bookmark: _Toc175924514]5 基本规定
[bookmark: _Toc175924515]5.1 评价边界
绿色低碳实验室评价应以实验室检测区域及办公区域为评价边界。
[bookmark: _Toc175924516]5.2 评价阶段
绿色低碳实验室评价阶段为实验室运行阶段。
[bookmark: _Toc175924517]5.3 评价时间
实验室运行时间为1年以上方可进行绿色低碳实验室评价。
[bookmark: _Toc169863018][bookmark: _Toc175924518]6 评价要求
[bookmark: _Toc175924519]6.1 基本要求
6.1.1 实验室应依法设立，必要时，应取得检验检测机构资质。
6.1.2 实验室近 3 年内无重大安全、环保、质量等事故。
6.1.3 实验室运行管理应符合国家资源节约、环境保护、污染防治等有关法律、法规和标准的规定。
[bookmark: _Toc175924520]6.2 管理与规划
6.2.1 管理者承诺
管理者明确绿色低碳实验室创建工作中职责和权限，配备相关资源，并承诺和确保满足绿色低碳实验室评价要求。
6.2.2 绿色低碳规划
制定绿色低碳实验室规划实施方案，内容包括实验室简介、目标、技术路线、具体工作规划、时间进度安排等内容，并设有绿色低碳实验室管理专员定期归档管理。
6.2.3 管理制度
绿色低碳实验室管理制度应满足以下要求：
a) 建立实验室绿色低碳运行管理制度，并设有绿色低碳实验室管理专员负责相关制度建设及实施；
b) 建立5S管理制度，并设有5S管理专员负责相关制度建设及实施；
c) 建立6S管理制度，并设有6S管理专员负责相关制度建设及实施。
6.2.4 管理体系
绿色低碳实验室管理体系应满足以下要求：
a) 根据 GB/T 23331 建立并运行能源管理体系,并通过第三方认证；
b) 根据 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,并通过第三方认证。
6.2.5 绿色采购
制定并实施包括节能环保要求的供应商评选制度，必要时对供应商实施分类管理。
6.2.6 能源和碳排放管理系统
建立能源和碳排放管理系统以实现精准的能源和温室气体管理。
6.2.7 实验室信息管理系统
建立lims实验室信息管理系统，并对其有效管理，提高检验检测和服务效率，降低检验检测过程能源和资源消耗。
6.2.8 宣贯培训及宣传
绿色低碳实验室宣贯培训及宣传应满足以下要求：
a) 制定绿色低碳实验室年度培训计划，对相关人员进行绿色低碳宣贯及培训；
b) 宣贯及培训次数均为2次/年以上；
c) 公共区域展示绿色低碳宣传标语等材料，包括不仅限于节电、节水、垃圾分类、废物回收利用等内容。
[bookmark: _Toc175924521]6.3 能源
6.3.1 优化用能结构
优化用能结构，使用低碳清洁能源，如太阳能、风能、水能、生物能、天然气、清洁煤等能源。
6.3.2 新能源推广利用
推广利用新能源项目，如风光互补灯、新能源公务车等。
6.3.3 供配电系统
合理选择节能型变压器，变压器能效应符合 GB 20052 节能评价要求。
6.3.4 空调系统
实验室使用中国能效标识2级及以上的空调比例为80%以上。
6.3.5 照明系统
各房间或场所的照度及照明功率密度应符合 GB 55015 中现行值的相关规定。
6.3.6 电梯系统
电梯应设置群控功能，且轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动关闭轿厢照明。
6.3.7 计量设备
绿色低碳实验室计量设备应满足以下要求：
a) 根据 GB 17167、GB/T 24789 等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置；
b) 能源及资源使用类型不同时，应进行分类计量。
6.3.8 仪器设备
绿色低碳实验室仪器设备应满足以下要求：
a) 优先选用能耗低的实验前处理仪器设备；
b) 实验室2级及以上能效的冷冻冷藏柜使用比率为80%以上。
[bookmark: _Toc175924522]6.4 资源
6.4.1 水资源
回收利用非常规水资源，如空调冷凝水、雨水等。
6.4.2 节水器具
绿色低碳实验室节水器具应满足以下要求：
a) 实验室选用符合GB/T 31436的节水型卫生洁具；
b) 节水器具普及率大于90%及以上。
6.4.3 固碳降碳
通过植树绿化等行动实现固碳降碳。
6.4.4 样品采样
样品采集过程中循环利用采样袋或容器等耗材。
6.4.5 样品接收
样品接收过程中充分利用原有包装物，尽可能减少产生废弃物。
6.4.6 试剂
实验室应建立并实施化学试剂包括分类存放、最小储存量等内容的管理规范。
6.4.7 耗材
实验室应重复循环使用实验室容器、包装及材料。
[bookmark: _Toc175924523]6.5 环境排放
6.5.1 废液管理
实验室应对废液进行科学、合理地分类收集与处置，必要时交由具有相应处理资质的机构收集处理。
6.5.2 危废管理
制定并实施并保持对剧毒品、毒品、易燃易爆品、易制毒、易制爆、腐蚀性等气态、液态、固态危险化学品的分类、管理、处置处理的控制程序。
6.5.3 废弃物管理
实验室及办公区废弃物应按类别分类收集处理，且化学试剂的包装容器等实验室废弃物交由具有相应处理资质的机构处理与处置。
6.5.4 温室气体排放
绿色低碳实验室温室气体排放应满足以下要求：
a) 按照SZDB/Z 69及SZDB/Z 70要求开展实验室温室气体核查量化和报告工作；
b) 开展检测项目碳足迹碳核查工作，并获得检测项目碳足迹认证证书。
[bookmark: _Toc175924524]6.6 绩效
6.6.1 单位能耗
计算单位检测报告综合能耗并定期披露。
6.6.2 单位水耗
计算单位检测报告水耗并定期披露。
6.6.3 实验室碳排放强度
实验室碳排放强度比上一年度碳排放强度减少了2%以上。
[bookmark: _Toc169863020][bookmark: _Toc175924525]7 评价程序
[bookmark: _Toc175924526]7.1 收集资料
实验室开展绿色低碳实验室评价活动时，应收集的信息和文件资料见附录A。
[bookmark: _Toc175924527]7.2 编制报告
评价报告模板见附录B，内容包括但不限于：
——基本信息表，包括实验室及第三方评价机构基本信息；
——基本情况，概述实验室发展现状以及在绿色低碳方面开展的重点工作；
——评价情况，对评价体系各指标进行具体描述；
[bookmark: _Toc31223][bookmark: _Toc2456]——评价表，对指标得分情况进行量化；
[bookmark: _Toc18350][bookmark: _Toc18275]——相关支撑材料。
[bookmark: _Toc175924528]7.3 评价方法
7.3.1 评价得分计算方法
总分150分，按照式（1）计算参评实验室的总得分Q
                            （1）
Q  ——总得分；
各指标得分。
7.3.2 评价结果
申报实验室必须满足评价对象基本要求，绿色低碳实验室评价等级划分见表1。
表1 绿色低碳实验室评价等级划分
	评价对象
	评价等级

	生态环境监测实验室
	“三星级”
生态环境监测
绿色低碳实验室
	“四星级”
生态环境监测
绿色低碳实验室
	“五星级”
生态环境监测
绿色低碳实验室

	
	90分≤Q＜110分
	110分≤Q＜130分
	Q≥130分

	注：Q实验室综合评价值。




[bookmark: _Toc175924529]附 录 A
（资料性）
生态环境监测绿色低碳实验室评价指标表
评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括管理与规划、能源、资源、环境排放、绩效5个方面，一级指标下设若干二级指标，二级指标下设具体评价要求。具体评价指标见表A.1，证实性资料建议清单见A.2。
表A.1 生态环境监测绿色低碳实验室评价指标表
	序号
	一级指标
	二级指标
	评价要求
	分值（分）
	指标
类型
	证实性资料建议清单索引

	1 
	管理与规划
	管理者承诺
	管理者明确绿色低碳实验室创建工作中职责和权限，配备相关资源，并承诺和确保满足绿色低碳实验室评价要求。
	-
	约束性指标
	（1） 

	2 
	
	绿色低碳规划
	制定绿色低碳实验室规划实施方案，内容包括实验室简介、目标、技术路线、具体工作规划、时间进度安排等内容，并设有绿色低碳实验室管理专员定期归档管理。
	-
	约束性指标
	（2） 

	3 
	
	管理制度
	建立实验室绿色低碳运行管理制度，并设有绿色低碳实验室管理专员负责相关制度建设及实施。
	3
	引领性指标
	（3） 

	4 
	
	
	建立5S管理制度，并设有5S管理专员负责相关制度建设及实施。
	2
	引领性指标
	（4） 

	5 
	
	
	建立6S管理制度，并设有6S管理专员负责相关制度建设及实施。
	3
	引领性指标
	（5） 

	6 
	
	管理体系
	根据 GB/T 23331 建立并运行能源管理体系。
	4
	引领性指标
	（6） 

	7 
	
	
	根据 GB/T 23331 建立并运行能源管理体系后，通过第三方认证。
	2
	引领性指标
	（7） 

	8 
	
	
	根据 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系。
	4
	引领性指标
	（8） 

	9 
	
	
	根据 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系后，通过第三方认证。
	2
	引领性指标
	（9） 

	10 
	
	绿色采购
	制定并实施包括节能环保要求的供应商评选制度，必要时对供应商实施分类管理。
	3
	引领性指标
	（10） 

	11 
	
	能源和碳排放管理系统
	建立能源和碳排放管理系统以实现精准的能源和温室气体管理。
	5
	引领性指标
	（11） 

	12 
	
	实验室信息管理系统
	建立lims实验室信息管理系统，并对其有效管理，提高检验检测和服务效率，降低检验检测过程能源和资源消耗。
	5
	引领性指标
	（12） 

	13 
	
	宣贯培训及宣传
	制定绿色低碳实验室年度培训计划，并对相关人员进行绿色低碳宣贯及培训，且宣贯及培训次数均为2次/年以上。
	3
	引领性指标
	（13） 

	14 
	
	
	公共区域展示绿色低碳宣传标语等材料，包括不仅限于节电、节水、垃圾分类、废物回收利用等内容。
	3
	引领性指标
	（14） 

	15 
	能源
	优化用能结构
	优化用能结构，使用低碳清洁能源，如太阳能、风能、水能、生物能、天然气、清洁煤等能源。
	5
	引领性指标
	（15） 

	16 
	
	新能源推广利用
	推广利用新能源项目，如风光互补灯、新能源公务车等。
	5
	引领性指标
	（16） 

	17 
	
	供配电系统
	合理选择节能型变压器，变压器能效应符合 GB 20052 节能评价要求。
	5
	引领性指标
	（17） 

	18 
	
	空调系统
	实验室使用中国能效标识2级及以上的空调比例为80%以上。
	5
	引领性指标
	（18） 

	19 
	
	照明系统
	各房间或场所的照度及照明功率密度应符合 GB 55015 中现行值的相关规定。
	5
	引领性指标
	（19） 

	20 
	
	电梯系统
	电梯应设置群控功能，且轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动关闭轿厢照明。
	5
	引领性指标
	（20） 

	21 
	
	计量设备
	根据GB 17167、GB/T 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。能源及资源使用类型不同时，应进行分类计量。
	5
	引领性指标
	（21） 

	22 
	
	仪器设备
	优先选用能耗低的实验前处理仪器设备。
	5
	引领性指标
	（22） 

	23 
	
	
	实验室2级及以上能效的冷冻冷藏柜使用比率为80%以上。
	3
	引领性指标
	（23） 

	24 
	资源
	水资源
	回收利用非常规水资源，如空调冷凝水、雨水等。
	5
	引领性指标
	（24） 

	25 
	
	节水器具
	实验室选用符合GB/T 31436的节水型卫生洁具，且节水器具普及率大于90%。 
	5
	引领性指标
	（25） 

	26 
	
	固碳降碳
	通过植树绿化等行动实现固碳降碳。
	5
	引领性指标
	（26） 

	27 
	
	样品采样
	样品采集过程中循环利用采样袋或容器等耗材。
	2
	引领性指标
	（27） 

	28 
	
	样品接收
	样品接收过程中充分利用原有包装物，尽可能减少产生废弃物。
	2
	引领性指标
	（28） 

	29 
	
	试剂
	实验室应建立并实施化学试剂包括分类存放、最小储存量等内容的管理规范。
	2
	引领性指标
	（29） 

	30 
	
	耗材
	实验室应重复循环使用实验室容器、包装及材料。
	2
	引领性指标
	（30） 

	31 
	环境排放
	废液管理
	实验室应对废液进行科学、合理地分类收集与处置，必要时交由具有相应处理资质的机构收集处理。
	5
	引领性指标
	（31） 

	32 
	
	危废管理
	制定并实施并保持对剧毒品、毒品、易燃易爆品、易制毒、易制爆、腐蚀性等气态、液态、固态危险化学品的分类、管理、处置处理的控制程序。
	5
	引领性指标
	（32） 

	33 
	
	废弃物管理
	实验室及办公区废弃物应按类别分类收集处理，且化学试剂的包装容器等实验室废弃物交由具有相应处理资质的机构处理与处置。
	5
	引领性指标
	（33） 

	34 
	
	温室气体排放
	按照SZDB/Z 69及SZDB/Z 70要求开展实验室温室气体核查量化和报告工作。
	5
	引领性指标
	（34） 

	35 
	
	
	开展检测项目碳足迹碳核查工作，并获得检测项目碳足迹认证证书。
	5
	引领性指标
	（35） 

	36 
	绩效
	单位能耗
	计算单位检测报告能耗并定期披露。
	5
	引领性指标
	（36） 

	37 
	
	单位水耗
	计算单位检测报告水耗并定期披露。
	5
	引领性指标
	（37） 

	38 
	
	实验室碳排放强度
	实验室碳排放强度比上一年度碳排放强度减少了2%以上。
	10
	引领性指标
	（38） 




表A.2 生态环境监测绿色低碳实验室评价指标证实性资料清单
证实性资料包括但不限于以下表格所述资料：
	序号
	证实性资料

	（1） 
	管理者承诺书（需明确绿色低碳实验室创建工作职责和权限，并承诺和确保满足绿色低碳实验室评价要求），或适用的有效证明文件。

	（2） 
	绿色低碳实验室规划实施方案，资料归档及管理实施情况，或适用的有效证明文件。

	（3） 
	绿色低碳实验室相关管理制度及实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（4） 
	5S管理制度及实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（5） 
	6S管理制度及实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（6） 
	能源管理体系培训记录及体系文件，或适用的有效证明文件。

	（7） 
	能源管理培训记录、体系文件及认证证书，或适用的有效证明文件。

	（8） 
	环境管理体系培训记录及体系文件，或适用的有效证明文件。

	（9） 
	环境管理培训记录、体系文件及认证证书，或适用的有效证明文件。

	（10） 
	供应商评选制度文件及实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（11） 
	能源和碳排放信息化管理系统验收报告及系统截图，或适用的有效证明文件。

	（12） 
	lims实验室信息管理系统验收报告及系统截图，或适用的有效证明文件。

	（13） 
	宣贯及培训现场签到表、培训资料课件及现场照片等资料。

	（14） 
	绿色低碳宣传资料及现场照片，或适用的有效证明文件。

	（15） 
	低碳清洁能源验收报告及现场照片，或适用的有效证明文件。

	（16） 
	新能源推广利用项目文件及现场照片，或适用的有效证明文件。

	（17） 
	配电变压器型号及技术参数列表、容量统计表，或适用的有效证明文件。

	（18） 
	所有空调能效标识清单及使用2级以上的比例计算结果，或适用的有效证明文件。

	（19） 
	照度及照明功率密度检测报告，或适用的有效证明文件。

	（20） 
	电梯改造验收报告，或适用的有效证明文件。

	（21） 
	计量设备清单，或适用的有效证明文件。

	（22） 
	前处理仪器设备的选择记录文件，或适用的有效证明文件。

	（23） 
	冷藏冷冻柜柜清单及使用2级以上的比例计算结果，或适用的有效证明文件。

	（24） 
	水资源回用装置验收报告及实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（25） 
	节水器具清单及现场照片，或适用的有效证明文件。

	（26） 
	降碳固碳项目验收报告，或适用的有效证明文件。

	（27） 
	采样袋或容器现场使用照片，或适用的有效证明文件。

	（28） 
	样品接收现场照片，或适用的有效证明文件。

	（29） 
	实验室试剂管理规范及相应的实施记录，或适用的有效证明文件。

	（30） 
	包装物循环利用实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（31） 
	实验室与有相关资质机构签订的废液处理合同，废液分类收集台账就及现场照片，或适用的有效证明文件。

	（32） 
	实验室与有相关资质机构签订的危废处理合同，危险废物管理控制程序文件及其实施记录文件，或适用的有效证明文件。

	（33） 
	实验室与有相关资质机构签订的化学试剂的包装容器等实验室废弃物处置合同，废弃物分类收集现场照片，或适用的有效证明文件。

	（34） 
	具有相关资质的第三方碳核查机构出具的上一年度《碳排放核查报告》。

	（35） 
	检测项目碳足迹核算报告及具有相关资质的第三方碳核查机构发放的“检测项目碳足迹”认证证书，或适用的有效证明文件。

	（36） 
	近一年单位能耗及计算说明及披露证明，或适用的有效证明文件。

	（37） 
	近一年单位水耗及计算说明及披露证明，或适用的有效证明文件。

	（38） 
	碳排放减少量计算过程，或适用的有效证明文件。


注：如有不适用的评价指标，应提供实验室自我声明及适用的有效证明文件，并视为满足要求。
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生态环境监测绿色低碳实验室评价报告模板
B.1  封面
生态环境监测绿色低碳实验室评价报告封面要求见表B.1。
表B.1  生态环境监测绿色低碳实验室评价报告封面

XXX公司
生态环境监测实验室绿色低碳实验室评价报告


申报单位：               （盖章）           
编写人：                           
责任人：                           
报告日期：                             

B.2  基本信息
基本信息的填报要求见表B.2。
表B.2  基本信息
	企事业单位名称
	

	单位性质
	内资（□国有□集体□民营）□中外合资□港澳台□外商独资

	通讯地址
	

	统一社会信用代码
	
	法定代表人
	

	成立日期
	
	注册资本
	

	联系人
	
	联系电话
	

	材料真实性承诺：




我单位郑重承诺：本次申报生态环境监测绿色低碳实验室所提交的相关数据和信息均真实、有效，愿接受并积极配合主管部门的跟踪抽查。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。



法人单位负责人签字：
（公章）
日期：




B.3  基本情况概述
概述实验室的经营范围，在绿色低碳发展方面开展的重点工作及取得的成效等。
B.4  绿色低碳实验室情况
对各指标内容进行具体描述。
B.5  评价表
绿色低碳实验室评价指标见表A.1。
B.6  附录
列明上述章节所述情况及评分表涉及的佐证材料。
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